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Details der Prothese

• Zirkonoxidkeramik beschichtet mit
Biokeramik (Bioverit I) 

• Pressfit-Implantation zementfrei
• Gute Biokompatibilität

ACAMO  PIP



Literatur  Osteointegration
Andreiotelli et al 2009        Are ceramic implants a viable

alternative to titanium implants
Baccherelli et al  2009 Influence of a zrconia sandblasting

treated surface on peri-implant
bone-healing

Gahlert et al        2005
Grizon et al         2002
Hansson et al    1999
Hanson et al     2000 Surface roughness parameters as

prediction of anchorage strength in 
bone

Mendonca 2009
Moreo 2009



Ergebnisse: Zellbiologische in vitro Testung
Bioverit® I-beschichtetes Zirkonoxid

Fibroblasten L-929

Osteoblasten MC3T3-E1



Design der neuen ACAMO
PIP-Endoprothesengeneration

Ziel:Verbesserung der Primärstabilität
und der Flexion
• Oberflächenrillung
• konische Schäfte
• flacher Implantatkörper
• Pfannendesign mit Rollgleiten 
• 8° Neigung nach palmar von Kopf und

Pfanne



INDIKATIONEN

• Degenerative Arthrose /Arthritis
• Posttraumatische Arthrose
• Chron. Polyarthritis mit 

Gelenkzerstörung





Polyarthrose



Kontraindikationen

• Osteoporose
• Schwere Verformung mit Bandkapsel-

zerstörung
• Gelenkinstabilität
• Knochendystrophie
• CRPS
• Zustand nach Infekt
• Fehlende Compliance des Patienten



Präoperative Planung

• Rö- Finger a. p. und seitlich



Präoperative Vorbereitung



Notwendige Instrumente

• Bohrer mit Kennzeichnung Ø 2,6; 2,8; 3,1;
• Konische Verdichter (Raspel) dist: 2,5; 2,7; 3,0;
• proximal: 2,7; 3,0;
• Einschläger konvex/konkav
• Sägelehre, Distanzschablone,Probierprothese

Sorgfältige Beachtung der ACAMO-Größentabelle





Inzision, Eröffnen des Streckapparats 



Resektion prox. Gelenkfläche mit Sägelehre



K-Draht, Bohrung, Fräsen.Verdichten



Fräsverdichter prox. PIP



Fräsverdichter dist. PIP



Markierungsfäden Strecksehnenmittelzügel und Seitenbänder



Implantation der Prothese, Reinsertion und Naht Strecksehne



Röntgen-kontr. nach Implantation



76 Prothesen 
_________________n_
Zeigefinger              16
Mittelfinger               33
Ringfinger                23
Kleinfinger                 4

72 Patienten
___________________
Nov. 1999 - Febr.2009
58 Frauen, 14 Männer
26 - 75 Jahre (62,3) 



Diagnosen

• Degenerative Arthrose              85%
• Posttraumatische Arthrose        10%
• Rheumatoide Arthritis                  5%



Nachuntersuchung

66 Patienten , 68 Prothesen
Moje 35        ACAMO  33 
3 Mon. - 9 J. 6 Mon. 
Durchschnittl. 4 J. 5 Mon.



Ergebnisse
Schmerz reduziert                       8 

kein Schmerz              58        

Stabilität               gut                               52
befriedigend                16   

Röntgen      keine Lockerung          48      
gute Position                40



PIP - Flexion                präop: 15-65° (av.45.82°)            
68 Finger                  postop:40-85° (av.61.12°)

ROM                          präop:  40.25°
68 PIP-Gelenke        postop: 56.43°

ROM      Moje
(n= 35)

ROM      ACAMO
(n= 33)

postop:   42.34°

postop:   71,86°



DASH      Ø  16,4

max. 42,3   min. 0 



• Verschlechterung der Beweglichkeit nach Implantation 
der MOJE Prothesen v. a. beginnend nach 6 -8 Mon.
Radiolog. ab diesem Zeitpunkt beginnende Verformung

• Keine wesentlichen Streckdefizite beim Moje -Implantat
und beim ACAMO-Keramikimplantat

• Keine radiolog. Lockerungszeichen der ACAMO-Keramik-
implanteim Langzeitverlauf



Patientenzufriedenheit

sehr gut           17 
gut                   24
befriedigend    16
schlecht             9



Komplikationen

Luxation                                3
Infekt                                     1
Prothesentausch                   5
Entfern.,Arthrodese 6         
(Moje)



67 jähr.Pat.
Polyarthrose



17 Mon. post-op
(Moje)



1 Jahr
post-op.



63 jähr. Patientin 
Arthrose PIP D3
30 Mon. postop.





62 jähr. Mann
Bouchard- Arthrose



3 Jahre
post-op.





54 jähr. Pat. , posttraumat. Arthrose PIP Mittelfinger re.

Prä-op. 16 Mon. post-op.



Funktion 4 Jahre
post-op 




prä-op 6 J. post-op

44-jähr. Patient ( Moje-Implantat)



Prä-OP 16 Monate post-OPprä-op 12 M. post-op
62-jähr. Patient 
Posttraumat. Arthrose (ACAMO)



3 J.post-op



3 J. post-op



Prä-OP 16 Monate post-OPprä-op 4 Mon. post-op

53-jähr. Patient



Nachbehandlung

3 Wo. palm. Fingerschiene
3. - 6. Wo. tagsüber geführte Bewegungen
(Twin-fix)
Nachtschiene bis zur 6.Woche
6.-12.Wo.zunehmende Belastung,
Voller Einsatz nach 3 Mon.

Physiotherapie unter Anleitung und regelmäßige
Überwachung durch den Operateur



68-jähr.
Pat.

3 Jahre
post-op



Zusammenfassung

• Das ACAMO Keramikimplantat ist ein geeigneter 
Gelenkersatz für das PIP-Gelenk.

• Der Langzeitverlauf zeigt eine befriedigende bis 
gute Beweglichkeit, radiolog.wenige Fälle mit 
Lockerungszeichen, Schmerzfreiheit bei 95%

• Die Implantationstechnik ist unkompliziert
• Das Implantat kann für degenerat.Arthrosen und

posttraumat. Fälle eingesetzt werden. 
• Eindeutige Alternative zur Arthrodese
• Lebensqualität bei Schmerzfreiheit und Belast-

barkeit
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